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Este trabalho foi desenvolvido como uma proposta inédita do uso de um 
material biossorvente como fase extratora, em conjunto com a técnica recente 
de preparo de amostra, a microextração em filme fino (TF-SPME) e o sistema 
de 96-well plate. A cortiça foi aderida sobre os pentes por meio de uma fita 
adesiva e é um material de boa adsorção de compostos orgânicos, sendo 
possível determinar compostos como etil parabeno, bisfenol A, 4-
metilbenzilideno cânfora, 4-octilfenol e triclocarban. Esses contaminantes 
possuem grande toxicidade aos organismos vivos, como o de seres humanos, 
e são provenientes de indústrias e efluentes domésticos despejados em rios, 
lagos, entre outros. Portanto, sua determinação e controle se mostra 
necessária. Desta forma, foi desenvolvido um método analítico e as condições 
ideais foram tempo de extração de 3 horas, pH da amostra de 5,5, adição de 
5% de sal (NaCl), tempo de dessorção de 20 minutos em uma mistura de 
solventes de acetonitrila e metanol (1:1) e volume final de 300 µL. A separação 
e detecção dos analitos foi realizada em cromatografia líquida de alta eficiência 
acoplada ao detector por arranjo de diodos (HPLC-DAD), com corrida 
cromatográfica de 28 minutos. Os parâmetros de méritos determinados foram 
limites de detecção entre 2 a 27 µg/L, os limites de quantificação entre 5 e 80 
µg/L, coeficiente de correção maiores que 0,99, ensaios de recuperação de 85 
a 130% e precisões de 3 a 6%. 
 






 Muitos experimentos necessitam de uma etapa prévia de preparo de 
amostra para que as análises tenham resultados satisfatórios. O objetivo desta 
etapa está em concentrar e isolar os analitos e adicioná-los a uma matriz 
compatível aos instrumentos analíticos. Consequentemente, melhora-se a 
seletividade e a simplificação para determinação de diversos compostos. 
 No preparo de amostra são utilizados diversos materiais como fase 
extratora, dentre os quais estão os biossorventes. A cortiça é renovável e 
biodegradável e é um material promissor por apresentar boa adsorção de 
compostos orgânicos. Além disso, é um revestimento que visa a química verde 
por ser proveniente da casca de uma árvore, o que gera menos poluentes 
ambientais, além de não ser necessário derrubar as árvores e a casca é 
regenerada. 
 Uma técnica recentemente desenvolvida é a microextração em filme fino 
(TF-SPME), que tem por fundamento a alteração da geometria em relação a 
microextração em fase sólida (SPME), tornando a extração mais eficaz. No 
preparo de amostra, o tempo das extrações se torna algo determinante, pois 
com grandes quantidades de experimentos, a análise se torna muito demorada, 
e assim, inviável. Para corrigir este problema, um sistema foi desenvolvido para 
se realizar 96 experimentos de forma simultânea, sendo denominado 96-well 
plate. Este é ideal para se trabalhar em conjunto com a TF-SPME, o que 
acarreta um menor tempo de análise laboratorial e, consequentemente, 
aumenta-se a frequência analítica. 
 Este trabalho foi elaborado com o objetivo de usar um biossorvente 
como fase extratora renovável e biodegradável, para a técnica de TF-SPME em 
conjunto com o sistema de 96-well plate, o qual permite maior frequência 
analítica, para a determinação de contaminantes emergentes. São eles: etil 
parabeno, bisfenol A, 4-metilbenzilidêno cânfora, 4-octilfenol e triclocarban em 
amostra de água de rio, sendo a separação e detecção realizada em 




2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1 Preparo de Amostra 
Métodos analíticos, em geral, necessitam de um tratamento prévio das 
amostras para que se tenha êxito. O preparo de amostra é fundamentado na 
dependência entre o analito e a matriz, onde consiste na concentração e 
isolamento dos analitos a níveis mais adequados, além de separá-los da matriz 
da amostra e adicioná-los a uma nova matriz compatível aos sistemas 
analíticos.1,2 
 Técnicas instrumentais têm sido cada vez mais desenvolvidas, 
entretanto muitos equipamentos, dependendo da composição das amostras, 
não podem ter injeções das mesmas em sua forma bruta, ou seja, de forma 
direta, pois podem acarretar em interferências e incompatibilidade a estes 
sistemas.2 Portanto, é aplicado o preparo de amostra para aumentar a 
seletividade, minimizar os efeitos de matriz, melhorar a detectabilidade e evitar 
problemas maiores nos sistemas analíticos.1 
 Dentre os atributos pretendidos em técnicas de preparo de amostra, 
ressalta-se a simplicidade em seu manuseio, a rapidez, o baixo custo, o 
aumento da seletividade, miniaturização, automatização para minimização de 
erros provocados por manipulação humana e consumo reduzido de solventes 
orgânicos.3 
 Visando o desenvolvimento e miniaturização das técnicas tradicionais de 
preparo de amostra, busca-se torná-las mais eficientes e reduzir os 
procedimentos que são agressivos ao meio ambiente e desde a década do 
século XX até os dias de hoje, as técnicas de extração têm sido melhoradas. 
Dentre as principais, destacam-se as que tiveram o maior avanço, como a 
microextração em fase sólida (do inglês, Solid Phase Microextraction; SPME) e 
a microextração em fase líquida (do inglês, Liquid Phase Microextraction; 
LPME), sendo esta segunda apresentando diferentes abordagens, como a 
microextração em gota única (do inglês, Single Drop Microextraction; SDME), a 
microextração líquido-líquido dispersiva (do inglês, Dispersive Liquid-Liquid 
Microextraction; DLLME), a microextração em fase líquida suportava com fibra 
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oca (do inglês, Hollow Fiber-Liquid Phase Microextraction; HF-LPME) e a 
microextração com gota orgânica solidificada (do inglês, Solidification of 
Floating Organic Drop Microextraction; SFODME).4  
 
2.1.1 Microextração em Fase Sólida – SPME 
A extração em fase sólida (do inglês, Solid Phase Extraction; SPE) é 
baseada na extração dos analitos a partir de uma superfície sólida e a 
dessorção dos mesmos é feita por meio térmico ou com uso de solventes. 
Entretanto, apresenta desvantagens como tempo de análises longos e 
substituição dos cartuchos o que eleva seu custo, além dos mesmos serem 
construídos de plástico onde pode ocorrer a adsorção do analito, aumentando 
interferências no estudo.5 
 A microextração em fase sólida (SPME) foi desenvolvida e proposta por 
Pawliszyn e seu grupo, em 1990, mantendo as vantagens da SPE, como 
redução do tempo de extração e uso de quantidades menores de solventes.5 
Além disso, apresenta propriedades como simplicidade de operação, 
independência no uso de solventes orgânicos, automatização completa e fácil 
conexão a sistemas analíticos, principalmente aos cromatógrafos a gás (GC) e 
líquido (HPLC).6 
 A parte instrumental da técnica consiste de um amostrador como suporte 
para o bastão de fibra óptica, constituído de sílica fundida, sendo a 
extremidade da fibra revestida com a fase extratora que é selecionada de 
acordo com os analitos a serem trabalhados. A partir de uma ranhura em 
formato Z, a fibra pode ser exposta ou retraída. A superfície das fibras de 
SPME possuem geometria cilíndrica definida e são menos complexas do que 
os cartuchos de SPE, sendo a instrumentação básica para técnica apresentada 







Figura 1 - Sistema instrumental para SPME. 
 
 (FONTE: ADAPTADO DE SIGMA ALDRICH, 2016).8 
 Diferentemente das técnicas clássicas de extração, a SPME é não 
exaustiva, ou seja, apenas uma parte dos analitos são extraídos. Ela apresenta 
dois modos principais de extração, a imersão direta (DI) utilizada 
principalmente para analitos que possuem baixa volatilidade ou amostras que 
não contenham material particulado capaz de decompor a fibra, e o headspace 
(HS) utilizado para analitos de alta e média volatilidade e matrizes com material 
particulado que pode acarretar em danificação da fibra, sendo ambos 
apresentados na Figura 2.7 
Figura 2 - Representação dos modos de extração para SPME. a) DI-SPME e 
em b) HS-SPME. 
 
 (FONTE: DIAS, 2015).9 
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No modo de imersão direta, utilizado neste trabalho, a quantificação da 
técnica de SPME se baseia na quantidade de analito extraído através do 
equilíbrio de partição existente entre as fases extratora e da amostra sob 
condições otimizadas previamente. Quando ocorre o equilíbrio da concentração 
dos analitos entre a amostra e a fibra, a extração é tomada como completa. 
Cálculos descrevem este processo, onde inicialmente se tem a concentração 
do analito em equilíbrio na amostra e na fibra, através da constante de 
distribuição Kfs (equação 1):9 
          
 Conforme lei de conservação das massas, tem-se no sistema de 
equilíbrio descrito pela equação 2: 
 
Onde cada variável representa: 
 
 Rearranjando a equação (1), para isolar a concentração no equilíbrio do 
analito na amostra, tem-se (equação 3): 
 







 Através da relação entre concentração e número de mols, tem-se 





 Por fim, substituindo-se a equação (5) na equação (4), tem-se (equação 
6): 
 
 Nestas equações descritas matematicamente e principalmente as 
equações 4 e 6, indicam a massa de analito que foi sorvida posterior ao 
equilíbrio ter ocorrido. Como o nf é proporcional a concentração inicial do 
analito na amostra, é possível realizar a quantificação do método com a técnica 
de SPME.9  
 A SPME apresenta muitas vantagens descritas anteriormente, 
entretanto, possui algumas limitações, sendo uma delas a fragilidade da sílica 
fundida, quebrando-se facilmente, o pequeno volume da fase extratora que é 
proveniente de sua forma cilíndrica e também um tempo de vida limitado. Para 
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superar estes problemas, uma técnica derivada vem sendo desenvolvida, a 
microextração em filme fino (do inglês, Thin-Film Microextraction; TF-SPME).10 
 
2.1.2 Microextração em Filme Fino – TFME 
A TF-SPME foi introduzida por Pawliszyn et. al. (2003), com o objetivo 
de tornar o método mais sensível. Baseada principalmente na mudança de 
geometria cilíndrica presente na SPME, a TF-SPME modifica propriedades 
significativas no que se refere a melhora na extração dos analitos.11,12 
 Com uma geometria retangular e em forma de uma película fina, a TF-
SPME apresenta uma espessura da fase extratora menor em relação a SPME, 
o que por sua vez acarreta em uma área superficial maior da fase extratora. 
Esta configuração permite que o tempo de extração dos analitos seja reduzido 
ao passo que a quantidade extraída seja maior, sendo na Figura 3 apresentada 
as películas utilizadas em TF-SPME.12 
Figura 3 - Geometria retangular para as películas de TF-SPME com tamanhos 
de 1 cm de altura e 2 mm de largura. 
 
 (FONTE: MIRNAGHI, 2012).14 
 De forma simplificada e como apresentado no item 2.2, a matemática 
realizada para determinação da quantidade de analito extraído na forma de 
imersão direta, se aplica para a TF-SPME. É possível avaliar os parâmetros 






 Ao aumentar o volume da fase extratora, Vf, aumenta-se a quantidade 
de mols de analito extraído pelo recobrimento, o que é representado pela 
proporcionalidade do nf e também da concentração inicial do analito na 
amostra, C0, provando a melhora na eficiência da extração e também 
demonstrando a quantificação da técnica.13 
 Recentemente, com o avanço e desenvolvimento da TF-SPME, uma 
instrumentação foi aplicada juntamente com esta técnica, o sistema de 96-well 
plate.14 
 
2.2 Sistema de 96–well plate 
 Muitas vezes o preparo de amostra tende a ser demorado. A 
automatização permite que as etapas de preparação sejam facilitadas e 
também as torna mais rápidas. Recentemente, um sistema foi desenvolvido 
para a utilização da SPME, principalmente no formato de filmes finos, que são 
característicos da TF-SPME.15 
 O sistema de 96-well plate é composto de um amostrador automático ou 
manual e seu objetivo é a extração simultânea de até 96 amostras.12 Através 
de conjunto de espaços, denominado poços, com volumes de até 2 mL, 
introduz-se a amostra contendo os analitos. Em uma escova, contendo 96 
pinos, são incorporados os filmes da fase extratora, estando presentes em 
cada pino. Também pode ser realizada a etapa de dessorção, sendo 
introduzido um solvente em poços contendo volumes de 0,5 mL, imergindo-se 
as películas de fase extratora para a dessorção dos analitos. Na Figura 4 estão 






Figura 4 - a) Sistema manual 96-well plate; b) pinos contendo o filme fino da 




(FONTE: AUTORIA PRÓPRIA, 2016). 
 Esta instrumentação permite que as análises se tornem mais rápidas, ou 
seja, a frequência analítica aumente, e também pode ser utilizada em conjunto 
com a cromatografia líquida de alta eficiência.13 
 
2.3 Biossorventes 
 A biomassa é definida por toda a matéria orgânica proveniente de 
origem animal, vegetal ou microbiana, sendo seus materiais provenientes de 
ações naturais ou artificiais. Esses materiais são capazes de realizar processos 
de biossorção, onde nestes estão presentes macromoléculas contendo grupos 
funcionais capazes de interagir de forma físico-química por diversos 
procedimentos, como sorção, complexação e troca iônica.16,17 
Este tipo de revestimento vem sendo desenvolvido como alternativa ao 
uso de revestimentos comerciais empregados em técnicas de microextração, 
como por exemplo a microextração em fase sólida, SPME. Baseado nisso, 





 Proveniente da casca externa, ou sobreiro, da árvore Quercus Suber L, 
sendo produzidas rolhas utilizadas comercialmente e o pó utilizado neste 
trabalho, apresentados na Figura 5. A cortiça possui diversas propriedades, 
sendo em sua composição uma gama de compostos, principalmente, suberina 
com 40% e lignina com 22%, dois biopolímeros hidrofóbicos, além de 20% de 
polissacarídeos, com ênfase para a celulose e hemicelulose com caráter 
hidrofílico, e 15% de ceras e outros extrativos presentes.18 
Figura 5 – (A) Rolhas produzidas a partir do sobreiro e (B) pó de cortiça 
utilizada na técnica de TF-SPME. 
      
(FONTE: AUTORIA PRÓPRIA, 2016). 
A cortiça já foi empregada em diversos trabalhos, dentre eles a 
determinação de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos em amostras de 
águas de rios17 e pesticidas organoclorados em amostras aquosas19 utilizando 
a técnica de SPME em ambos, e parabenos, benzofenona e triclocarban em 
amostras de água em conjunto com a técnica de microextração adsortiva em 
barra (do inglês, Bar Adsorptive Microextraction; BAµE).20 
 O seu estudo e aplicação tem crescido principalmente por apresentar 
diversas qualidades, dentre as quais é um material leve, viscoelástico, 
impermeável a líquidos e gases, bom isolante térmico, acústico e elétrico, e 
além disso, é natural, renovável e biodegradável. Por estas peculiaridades, tem 
sido utilizada em diversas técnicas onde foi possível determinar que possui 
uma boa adsorção de compostos orgânicos poluentes, devido sobretudo à 
presença de lignina em sua composição e também pela presença de poros em 
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sua estrutura, apresentados pela microscopia eletrônica de varredura na Figura 
6 abaixo.18,21 
Figura 6 - Representação dos poros através de microscópio eletrônico de 
varredura (SEM), nas direções não radial (NR direction) e radial (R direction). 
 
(FONTE: FERNANDES, 2015).21 
 Com a heterogeneidade de sua composição e estrutura, a cortiça é um 
material promissor, pois além de suas propriedades atrativas, este sorvente é 
ecológico o que propicia o desenvolvimento de um novo revestimento em 
diversas técnicas de preparo de amostra e também visa a química verde, ou 
seja, causa um menor impacto ambiental, pois além de ser suas propriedades 
já descritas, as árvores não são derrubadas, sendo a casca renovada.18 
 
2.4 Contaminantes Emergentes 
 Os contaminantes emergentes são definidos como substâncias naturais 
ou sintéticas que tem potencial danoso tanto ecologicamente quanto para a 
saúde dos seres humanos.22 O consumo destes compostos tem crescido muito 
nos últimos anos dentro das indústrias.23 
Devido a demanda industrial destes poluentes, a poluição de águas de 
rios e lagos tem se tornado cada vez maior. O foco em pesquisas em águas 
destes locais tem crescido, pois a maior parte destes poluentes apresenta 
características hidrofóbica o que acarreta na bioacumulação no ambiente.  
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Dentre os principais problemas causados por estes contaminantes, está 
em efeitos relacionados ao desregulamento endócrino, portanto sua 
determinação e controle é importante referente a potencialidade química que 
estes possuem.23,24  
Muitas dessas substâncias são utilizadas em diversas formas na 
indústria, tais como plastificantes, sendo o bisfenol A e o 4-octil fenol,25,28 
conservantes como o etilparabeno,26 filtros U.V. como a 4-metibenzilideno 
cânfora27 e agentes antissépticos com a triclocarban.30 
O bisfenol A (BPA) ou 2,2-bis(4-hidróxifenil) propano é sólido a 
temperatura ambiente e é mais comumente utilizado como um intermediário na 
manufatura de produtos policarbonatos e de resinas epóxi em enlatados. O 
BPA é apontado como um desregulador endócrino em humanos, podendo 
causar problemas reprodutores, carcinogênicos e mutagênicos.25 
 O etil parabeno (EtP) ou 4-hidróxibenzoato de etila tem como função de 
conservante em alimentos, cosméticos e produtos de higiene pessoal. Estudos 
recentes têm sugerido um potencial carcinogênico e atividade estrogênica 
desse composto dentro do organismo humano, além de ser apontado como um 
desregulador endócrino.26 
 A 4-metilbenzilideno cânfora (4-MBC) é muito utilizada em filtros 
ultravioletas (UV), sendo causador de efeitos agudos e crônicos, principalmente 
influenciando na fertilidade e reprodução de peixes e invertebrados.27 
 O 4-octilfenol (4-OC) é um plastificante utilizado na produção de garrafas 
plásticas, materiais de embalagem alimentícia e têxtil.28 Esse composto tem 
poder de bioacumulação, sendo que sua acumulação no organismo desregula 
a produção hormonal, afetando principalmente a atividade reprodutora em 
animais.29 
 A triclocarban (TCC) ou triclorocarbanilida é um antibactericida 
adicionado a diversos produtos utilizados em residências, como em xampus, 
sabonetes, cremes enxaguantes, bucais e dental. Pouco se sabe a respeito 
dos riscos da bioacumulação deste composto nos organismos, porém estudos 
recentes revelam que a degradação do mesmo gera produtos carcinogênicos.30 
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 A estrutura dos analitos descritos anteriormente está na Figura 7 abaixo: 
Figura 7 - Estrutura dos analitos. 
(FONTE: AUTORIA PRÓPRIA, 2016). 
 Na Tabela 1, estão descritas algumas das propriedades de cada um dos 
compostos, sendo a classe a que pertencem, a legislação para a concentração 
máxima permitida em águas de rios segundo a norma europeia de 201231, o 
pKa e o coeficiente de partição octanol/água como logaritmo (log Ko/w) que 
relaciona o equilíbrio de distribuição de um composto em um meio aquoso, 










Tabela 1 - Propriedades dos compostos de estudo. 















EtP Conservante - 7,88 2,49 34 
4-MBC Filtro solar - - 5,92 35 
4-OP Plastificante a0,01 
µg.L-1 
10,31 5,50 32, 36, a37 
TCC Antisséptico - 12,77 4,90 38 
(FONTE: AUTORIA PRÓPRIA, 2016). 
A análise dessas substâncias tem sido um importante desafio para os 
analistas devido a transformação em produtos com maior toxicidade do que os 
de partida, além de serem encontrados em concentrações muito baixas, 
fazendo-se necessário um preparo de amostra para que seja realizada uma 
pré-concentração destes analitos, onde otimizações são realizadas para que 
seja possível se obter a melhor determinação e possível controle destes 
contaminantes em águas de rios.23,37 
  
2.5 Otimização de Técnicas Analíticas  
 A otimização é empregada para aperfeiçoar o desempenho de um 
sistema, produto ou processo, onde tem como objetivo se obter a máxima 
eficiência. Em um método analítico, esta etapa é importante para se determinar 
as condições ideais e se obter as melhores respostas.39 
 Em química analítica, a maior parte das otimizações são realizadas de 
forma univariada. Sendo assim, os parâmetros são avaliados de forma 
sequencial, um por vez, até se obter a resposta experimental. Entretanto, esta 
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forma de análise apresenta desvantagens, como por exemplo, a não 
possibilidade de avaliar a influência entre as variáveis estudadas, o que pode 
acarretar em uma resposta incorreta devido a não retratar os efeitos completos 
entre elas. Além disso, é desfavorável trabalhar com otimização univariada, 
pois se gasta tempo e consumo de reagentes em maior quantidade.39 
 Para correção e minimização desses problemas, foram introduzidas 
técnicas estatísticas multivariadas, sendo a mais utilizada as metodologias de 
superfície de resposta (do inglês, Response Surface Methodologhy, RSM). 
Este método baseia-se em modelos matemáticos empíricos, onde através de 
equações polinomiais, os dados experimentais são tratados de forma 
simultânea, sendo assim, pode-se avaliar a influência de diversas variáveis.40 
 Critérios como, boas estimativas dos coeficientes, minimização do 
número de experimentos e fornecer respostas a respeito das influências de 
cada variável, compõem um bom planejamento experimental. Um dos 
exemplos é o planejamento Doehlert.40 
 O planejamento ou matriz Doehlert é um método bastante útil para 
experimentos de segunda ordem, ou seja, que envolvam a avaliação de dois 
parâmetros simultaneamente. Sua representação é feita em forma de um 
hexágono, composto por 6 pontos em seus vértices e um ponto central, sendo 
as variáveis estudadas apresentadas nos eixos, em que x1 é avaliado em 3 
pontos e x2 em 5 pontos conforme apresentado na Figura 8.39,40 
Figura 8 - Planejamento Doehlert. 
 
(FONTE: ADAPTADO DE BEZERRA, 2008).39 
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 Outra metodologia de superfície resposta que pode ser utilizada é a 
mistura ternária, apresentada na Figura 9. Neste tipo, o design é constituído 
por uma superfície triangular, onde a condição ótima determinada pela 
influência das componentes é escolhida em um ponto dentro da superfície, 
sendo os 3 vértices as 3 variáveis estudadas. Este tipo de superfície é 
comumente utilizado quando se deseja avaliar a influência de solventes em 
parâmetros do método.41 
Figura 9  - Superfície triangular. 
 
(FONTE: NETO, 2001).41 
 
2.6 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 
Como técnica de separação deste projeto, foi utilizada a cromatografia 
líquida de alta eficiência (do inglês, High Performance Liquid Chromatography; 
HPLC). Este instrumento se tornou indispensável nos laboratórios, pois é 
determinado pelo seu amplo uso na separação e determinação de uma gama 
de compostos, desde orgânicos à inorgânicos.42 
 A fundamentação do HPLC se dá principalmente pela interação do 
analito com a fase estacionária, que está finamente dividida e preenchendo a 
coluna de separação, e com a fase móvel líquida, que apresenta altas vazões 
de solvente acarretando altas pressões. Por meio deste equilíbrio entre as duas 
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fases e de acordo com a partição dos analitos é possível separar e determinar 
as espécies presentes na amostra estudada.42 
 Dentre os principais tipos de mecanismos de separação e fase 
estacionária, a cromatografia líquida pode ser classificada em partição ou 
líquido-líquido, adsorção ou líquido-sólido, troca iônica ou de íons, exclusão, 
afinidade ou quiral.42 Neste trabalho foca-se na cromatografia líquida de alta 
eficiência por partição. 
 A cromatografia líquida de alta eficiência por partição é a mais utilizada, 
sendo uma delas a cromatografia líquida por fase ligada. Neste tipo, as 
partículas da fase estacionária são imobilizadas em um suporte do recheio. 
Esses recheios podem ser de diferentes polaridades, sendo a primeira de fase 
normal onde é formada por compostos polares e fases móveis apolares, como 
hexano e éter-propílico, e a segunda, a fase reversa.42 
 A de fase reversa, mais comumente utilizada, é caracterizada por 
apresentar a fase estacionária apolar, geralmente um hidrocarboneto, e a fase 
móvel composta de solventes polares, sendo os principais, acetonitrila, metanol 
e água.42 Esse tipo de coluna recheada é ideal para separação de compostos 
orgânicos e com grupos polares, e neste trabalho são estudados 5 analitos 
desta natureza. 
 A coluna é um dos constituintes principais da cromatografia líquida, 
porém a instrumentação básica é formada também por um reservatório de 
introdução de solventes, um sistema de bombeamento, um injetor de amostra, 
um detector e um computador para recebimento dos dados e posterior 





Figura 10 - Instrumentação básica para cromatografia líquida de alta eficiência. 
 
(FONTE: ADAPTADO DE LABORATORY INFO, 2016).44 
 O sistema de fase móvel é constituído por solventes de alto grau de 
pureza, pouca quantidade de partículas e gases dissolvidos. A eluição pode ser 
realizada de duas formas, no modo isocrático ou no modo de gradiente. No 
modo isocrático é utilizada uma mistura constante de solventes, enquanto no 
modo de gradiente ocorre a mudança da porcentagem de solvente, sendo 
contínuo ou apenas em um período durante a corrida, para proporcionar a 
melhor separação das espécies.43 
 Nos sistemas de bombeamentos, a fase móvel é impulsionada em altas 
vazões que provocam pressões elevadas no sistema, sendo estas mantidas de 
forma constante durante toda a análise. Na válvula de injeção, a amostra é 
introduzida, onde ocorrerá a mistura com a fase móvel e em seguida irá para a 
coluna. Na coluna, ocorrerá a separação dos analitos. Geralmente são 
construídas de aço inoxidável com diâmetros de 2 a 5 mm e comprimento de 
10 a 30 cm. Para evitar o entupimento e aumento de vida útil das mesmas, são 
utilizadas colunas de guarda do mesmo material constituinte da coluna.42,44 
 Após separação na coluna, a fase móvel contendo os analitos chega até 
os detectores. Existe uma grande variedade de detectores comercializados, 
sendo os mais comuns o de ultravioleta (do inglês, Ultraviolet; UV), arranjo de 
diodos (do inglês, Diode Array Detector; DAD), fluorescência (do inglês, 
Fluorescence Detection; FLR), índice de refração (do inglês, Refractive Index 




2.6.1 Modo de Detecção 
 Neste trabalho foi utilizado o detector de arranjo de diodos acoplado a 
cromatografia líquida de alta eficiência. Nele, um conjunto de lâmpadas de 
deutério (D) e tungstênio (W) emitem radiação na região do ultravioleta-visível, 
em uma faixa de aproximadamente 190 a 1024 nm. O feixe de luz incidente é 
disperso por uma rede holográfica, sendo centralizado em um conjunto de 
fotodiodos, onde permite o armazenamento e análise dos espectros de todos 
os comprimentos de onda de forma simultânea.45 
 Além disso, esse detector é vantajoso pois gera espectros 
tridimensionais, que relaciona a absorbância, o comprimento de onda e o 
tempo de retenção, e permite determinar a pureza do pico, através da razão 
entre espectros de absorbância, escolhidos em um certo comprimento de onda. 
Desta forma, permite uma maior exatidão e precisão dos comprimentos de 
onda, gerando uma boa resolução e alta sensibilidade.45,47 
 Os analitos estudados apresentam grupos que absorvem radiação na 
região do UV-Vísivel, através dos grupos cromóforos presentes nas ligações 














3.1 Objetivo Geral 
 Uso de cortiça como fase extratora para a técnica de microextração em 
filme fino (TF-SPME) para determinação de contaminantes emergentes em 
amostras de água, em conjunto com o sistema de 96-well plate e separação e 
detecção por cromatografia líquida de alta eficiência acoplada ao detector por 
arranjo de diodos (HPLC-DAD). 
 
3.2 Objetivos Específicos 
• Otimização dos parâmetros para separação e detecção no HPLC-DAD. 
• Preparação de filmes de fase extratora com o pó de cortiça e uso de fita 
adesiva para colagem das partículas nos pentes do sistema de 96-well plate. 
• Otimização dos parâmetros de extração e dessorção da microextração em 
filme fino. 
• Avaliar os parâmetros de mérito, como limite de quantificação (LOQ), limite de 
detecção (LOD), faixa linear, coeficiente de correlação (r²), recuperação (REC.) 
e precisão (RSD%) do método proposto. 












4.1 Materiais e Reagentes 
 Foram utilizados padrões dos analitos envolvidos, obtidos da Sigma 
Aldrich ®, e a partir destes foram preparadas soluções padrão de cada em 
solvente metanol (J.T. Baker ®) e acetonitrila (Merck). A cortiça foi obtida de 
rolhas descartáveis de vinhos, sendo seu pó produzido por uma lixa de madeira 
e peneirado com granulometria média de 200 mesh. Para ajuste de pH, foram 
preparadas soluções de hidróxido de sódio (Quimex ®) e ácido clorídrico 
(Sigma Aldrich ®) em concentrações de 0,1M. Para o efeito salino, utilizou-se 
padrão analítico de cloreto de sódio (Synth ®). A água ultrapura foi produzida 
no instrumento MegaPurity, modelo MEGA RO/UP.  
 
4.2 Preparo do Pó de Cortiça 
Rolhas descartáveis foram obtidas em estabelecimentos comerciais de 
Florianópolis-SC. Em um béquer, iniciou-se a lavagem das rolhas em água 
ultrapura por um período de 2 horas. Esta etapa se fez necessária onde foi 
possível observar que a água não apresentou coloração amarelada ou rosada, 
sendo a limpeza considera como completa. Em seguida, as rolhas molhadas 
foram colocadas em uma estufa a uma temperatura de 110ºC por um período 
de 12 horas. Após secas, estas foram lixadas em lixa de madeira. Em uma 
peneira de granulometria de 200 mesh, peneirou-se o pó obtido afim de se 
atingir um tamanho médio das partículas. 
 
4.3 Preparo dos Pentes para o Sistema de 96-well plate 
 Os pentes do sistema de 96-well plate inicialmente foram lavados e 
lixados para se retirar qualquer impureza impregnada. Em seguida, mediu-se 1 
cm, a partir da base para cima, em cada um dos pinos presentes nos pentes. A 
partir do fluxograma apresentado na Figura 11, com uma fita adesiva, colocou-
se o pó de cortiça, nessa parte medida, em cada um dos pinos. Por fim, foi 
realizado o condicionamento para retirada do excesso das partículas e limpeza 
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das mesmas, sendo a primeira etapa feita em 300 µL de acetonitrila por um 
período de 30 minutos e a segunda em água ultrapura em 300 µL por um 
período de 45 minutos.  
Figura 11: Procedimento de preparo dos filmes de TF-SPME com cortiça. 
 
(FONTE: AUTORIA PRÓRIA, 2016). 
 
4.4 Amostra de Água de Rio 
 A amostra utilizada neste trabalho para aplicação do método 
desenvolvido foi água de rio, obtida do Rio Quiriri, Joinville – SC, sendo 
armazenada em frasco âmbar e preservada em temperatura de 4ºC. 
 
4.5 Extração e Dessorção 
A etapa de extração foi realizada em poços de 2 mL para o sistema de 
96-well plate. O volume utilizado foi de 1,5 mL, sendo a amostra com pH e 
força iônica ajustados. Para o processo de dessorção, poços de 0,5 mL foram 





4.6 Otimização dos Parâmetros para TF-SPME 
 
4.6.1   Otimização do Tempo de Dessorção 
Um dos primeiros passos para se obter bons resultados é a etapa de 
otimização do tempo de dessorção. Para este procedimento realizou-se a 
extração com condições de concentração 600 µg/L para EtP e 4-OC, 300 µg/L 
para BPA e 4-MBC e 100 µg/L para TCC, volume de amostra de 1,5 mL, sem 
adição de sal, pH igual a 6,00 e tempo de extração de 1 hora. Para dessorção, 
foi utilizada uma mistura de acetonitrila e metanol, com proporção de 1:1, 
sendo o volume de 300 µL e 3 tempos escolhidos de 10, 20 e 30 min, todos 
realizados em triplicata. 
 
4.6.2 Otimização do Solvente de Dessorção 
A escolha dos solventes de dessorção foi realizada através de um 
planejamento de superfície triangular. As extrações foram realizadas em um 
período de 1 hora, com concentração de 600 µg/L para EtP e 4-OC, 300 µg/L 
para BPA e 4-MBC e 100 µg/L para TCC e volume final de 1,5 mL. A etapa de 
dessorção foi realizada com volume final de 300 µL e tempo de 20 min de 
dessorção. Os solventes testados foram acetonitrila, metanol e água ultrapura, 
































1 1,0000 300 0,0000 0 0,0000 0 
2 0,0000 0 1,0000 300 0,0000 0 
3 0,0000 0 0,0000 0 1,0000 300 
4 0,5000 250 0,5000 250 0,0000 0 
5 0,5000 250 0,0000 0 0,5000 250 
6 0,0000 0 0,5000 250 0,5000 250 
7 0,6667 333 0,1667 84 0,1667 84 
8 0,1667 84 0,6667 333 0,1667 84 
9 0,1667 84 0,1667 84 0,6667 333 
10 0,3333 400 0,3333 400 0,3333 400 
11 0,3333 400 0,3333 400 0,3333 400 
12 0,3333 400 0,3333 400 0,3333 400 
 
4.6.3 Otimização do pH da Amostra 
Os analitos possuem pKa’s acima de 7,5, o que implica que as extrações 
são realizadas em meios mais ácidos para se obter melhor eficiência. Desta 
forma, 3 pH’s foram escolhidos, 5,0, 5,5 e 6,0, onde foram ajustados com 
soluções de NaOH e HCl, ambas em concentração de 0,1 mol/L. As condições 
de extração foram 600 µg/L para EtP e 4-OC, 300 µg/L para BPA e 4-MBC e 
100 µg/L para TCC, 1 hora de extração, sem adição de sal e volume de 
amostra de 1,5 mL. Para a dessorção realizou-se em 20 minutos e volume final 
de 300 µL em ACN/MeOH (1:1). 
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4.6.4 Otimização do Tempo de Extração e Adição de Sal (NaCl) 
A última otimização foi baseada no planejamento multivariado Doehlert, 
apresentado na Figura 12. Para a extração, manteve-se 600 µg/L para EtP e 4-
OC, 300 µg/L para BPA e 4-MBC e 100 µg/L para TCC, volume final de 1,5 mL 
e pH de 5,5. Para a dessorção, o volume final foi de 300 µL, com tempo de 20 
minutos e solventes ACN/MeOH (1:1). Na Tabela 3 é apresentado a proporção 
entre o tempo de extração e a quantidade de sal empregada no experimento. 
Os experimentos de 1 a 6 foram realizados em duplicata e 7, 8 e 9 são a 
triplicata do ponto central. 
Figura 12 - Planejamento Doehlert para a otimização do tempo de extração e 










Tabela 3 - Experimentos para otimização do tempo de extração e quantidade 
de sal pelo planejamento Doehlert. 
Experimento Tempo de Extração Sal (NaCl) / 100 mL 
1 180 min 18 g 
2 146 min 35 g 
3 45 min 18 g 
4 78 min 0 g 
5 146 min 0 g 
6 78 min 35 g 
7 112 min 18 g 
8 112 min 18 g 
9 112 min 18 g 
 
4.7 Instrumentação 
 Para a etapa de extração utilizou-se o sistema de 96-well plate (Brüder 
Mannesmann, Werkzeuge) de forma manual com 2 tipos de poços. Para as 
análises, foi utilizado um cromatógrafo líquido de alta eficiência com loop de 
injeção manual de 20µL (Shimadzu LC-20AT) acoplado ao detector por arranjo 
de diodos (Shimadzu SPD-M20A). As separações cromatográficas foram 
realizadas em uma coluna de fase reversa C18, com partículas de 5µm, 
diâmetro de 4,6 mm e comprimento de 250 mm (Agilent Technologies), a qual 
apresenta uma faixa trabalho de pH entre 2,0 a 9,0. Os comprimentos de onda 
acompanhados foram 257 nm para etil parabeno, 226 nm para bisfenol A e 4-
octilfenol, 298 nm para 4-metilbenzilideno cânfora e 265 nm para triclocarban. 
A fase móvel teve uma vazão de 1,0 mL/min, com volume de injeção de 20 µL, 




4.8 Parâmetros de Validação 
 
 Os parâmetros de mérito estudados foram limite de detecção (LOD), 
limite de quantificação (LOQ), faixa linear, coeficiente de correlação linear (r2), 






















5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
5.1  Otimização Cromatográfica 
 Para se iniciar os estudos, foram realizadas otimizações para a escolha 
da melhor fase móvel afim de que a separação cromatográfica dos analitos 
fosse a mais eficiente. Os testes realizados tiveram como base um gradiente 
de solvente, variando-se a proporção entre eles durante a corrida 
cromatográfica, sendo escolhidos acetonitrila e água ultrapura.  
 A solução dos analitos foi de 5 mg/L, e a partir da Tabela 4 determinou-
se o melhor gradiente de solvente, com um tempo de corrida de 28 minutos. A 
partir do cromatograma na Figura 13, é possível definir a separação de todos 
os analitos com boa resolução e também foi estabelecido os tempos de 
retenção para cada um dos compostos estudados, sendo 4,7 minutos para Etil-
parabeno, 5,8 minutos para Bisfenol A, 15,8 minutos para Triclocarban, 25,2 
minutos para 4-Metilbenzilidênio Cânfora e 26,4 minutos para 4-Octilfenol. 
Tabela 4 - Gradiente de solvente para corrida cromatográfica. 
Tempo (min) Água U.P. (%) Acetonitrila (%) 
0,0 – 3,5 50 50 
3,5 – 4,0 30 70 
4,0 -22,5  30 70 
22,5 – 23,5 50 50 
23,5 – 28,0 50 50 







Figura 13 - Cromatograma da separação dos analitos segundo a condição de 
gradiente de solvente escolhida acompanhado em comprimento de onda de 
226 nm. 
 
(FONTE: AUTORIA PRÓPRIA, 2016). 




5.2 Otimização das Condições de Extração 
 
5.2.1 Otimização do Tempo de Dessorção 
 A primeira etapa de otimização foi a escolha do melhor tempo de 
dessorção dos analitos. Foram testados três tempos diferentes, sendo eles 10 
minutos, 20 minutos e 30 minutos, ambos em triplicata. Conforme a Figura 14, 
é possível observar que apesar do TCC apresentar um valor maior de RSD 
para 20 minutos em relação aos outros dois tempos, os demais analitos 
apresentaram menores valores de RSD, além de todos apresentarem maior 
área de resposta para o tempo de 20 minutos, portanto esta foi escolhida como 
condição de trabalho. 
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Figura 14 - Gráfico resposta para a otimização da melhor condição para o 
tempo de dessorção. 
 
(FONTE: AUTORIA PRÓPRIA, 2016). 
*Condições TF-SPME: Concentração de 600 µg/L para EtP e 4-OC, 300 µg/L 
para BPA e 4-MBC e 100 µg/L para TCC, tempo de extração de 60 minutos, 
sem adição de sal, pH igual a 6,00, volume de amostra de 1,5 mL, solvente de 
dessorção 300 μL (1:1) de ACN:MeOH . 
 
5.2.2 Otimização do Solvente de Dessorção 
 Para o procedimento de escolha do solvente de dessorção foi realizado 
o planejamento de superfície triangular, envolvendo os solventes acetonitrila, 
metanol e água ultrapura. O gráfico foi construído a partir de uma função 
quadrática e apresentou um r2 igual a 0,9505. Fixou-se 20 minutos 
determinados na etapa anterior para o tempo de dessorção e na Figura 15 
pode-se observar que a região entre acetonitrila e metanol apresentou o melhor 
resultado. Isto é explicado pela afinidade que os analitos apresentam com os 
solventes, sendo o metanol o mais apolar interagindo mais com os analitos 






















10 min 20 min 30 min
41 
 
mistura, interagindo mais com o EtP e o BPA, portanto essa mistura de 
solventes foi escolhida como melhor resposta em uma proporção de 1:1. 
Figura 15 - Superfície triangular para determinação do melhor solvente de 
dessorção. 
 
(FONTE: AUTORIA PRÓPRIA, 2016). 
*Condições da TF-SPME: Concentração de 600 µg/L para EtP e 4-OC, 300 
µg/L para BPA e 4-MBC e 100 µg/L para TCC, tempo de extração de 60 
minutos, sem adição de sal, pH igual a 6,00, volume da amostra de 1,5 mL, 
com tempo de dessorção de 20 minutos e volume de dessorção de 300 µL. 
 
5.2.3 Otimização do pH da Amostra 
 O procedimento de escolha do melhor pH foi estudado baseando-se que 
os analitos apresentam valores de pKa’s acima de 7,5, portanto o pH deve 
estar em valores abaixo para que todos os analitos estejam em sua forma 
protonada para poder interagir com a coluna de fase reversa do cromatógrafo 
líquido e ocorrer uma boa separação. Além disto, os analitos EtP, BPA, 4-OC e 
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TCC são ionizáveis, já a 4-MBC não é ionizável e estudos já realizados na 
literatura indicam que para os 4 ionizáveis a faixa de pH de melhor trabalho é 
levemente ácida estando entre 5,0 a 5,5.20,45 Desta forma, três pH’s foram 
testados, sendo eles 5,0, 5,5 e 6,0. O gráfico de barras da Figura 16 foi 
construído baseando-se na média das áreas de cada triplicata, para cada um 
dos pH’s estudados para os 5 analitos, onde foi normalizada a partir de que a 
maior média foi tomada como 100% e as demais calculadas em relação a ela, 
sendo em cada pH para cada composto. A partir disso, é possível observar que 
o pH de 5,5 apresentou valores melhores para EtP, BPA e 4-MBC, entretanto 
para o TCC foi um pH 6,0 que apresentou melhor valor e para o 4-OC foi de pH 
5,0. Apesar destes resultados, ambos se apresentam em sua forma não 
ionizada em pH 5,5, além dos resultados obtidos para os dois últimos serem 
considerados bons para se trabalhar neste pH, portanto foi escolhido como 
condição compromisso para a etapa de extração. 
Figura 16 - Gráfico resposta para escolha do pH da amostra. 
 
(FONTE: AUTORIA PRÓPRIA, 2016). 
*Condições da TF-SPME: Concentração de 600 µg/L para EtP e 4-OC, 300 
µg/L para BPA e 4-MBC e 100 µg/L para TCC, tempo de extração de 60 
minutos, sem adição de sal, volume de amostra de 1,5 mL, tempo de 


























5.2.4 Otimização do Tempo de Extração e Adição de Sal (NaCl) 
 A última etapa de otimização realizada foi para determinar o melhor 
tempo de extração e a quantidade de sal utilizada na amostra, sendo a massa 
adicionada em gramas para 100 mL de solução.  
Foram construídos gráficos de superfície para todos os analitos, e a 
partir deles foi obtido um gráfico de superfície resposta compromisso, 
apresentado na Figura 17, onde sua construção foi baseada em uma função 
quadrática e apresentou um r2 igual a 0,8208. Pode-se avaliar que o tempo de 
extração demonstrou melhor resultado para 180 minutos, ou seja, por um 
período de 3 horas. A força iônica apresentou duas condições de trabalhos 
semelhantes, em 5 g e 35 g. Isso é explicado pela questão de polaridade dos 
analitos e pelo coeficiente de partição n-octanol/água (Ko/w). Os analitos EtP e 
BPA apresentam uma maior polaridade em relação aos demais, além de o 
coeficiente Ko/w apresentar valores menores do que 3,5. Isso indica que a maior 
quantidade de sal adicionada faz com que as moléculas de água solvatem 
esses íons salinos e deixa estes compostos mais livres para migrarem para a 
fase extratora, sendo representado pelo valor de 35 g onde este máximo 
também é verificado em suas superfícies respostas individuais. Já para 4-MBC, 
TCC e 4-OC, a polaridade é menor e apresentam coeficientes Ko/w com valores 
maiores do que 3,5. Em grandes quantidades de sal esses analitos tem a 
extração debilitada, pois em altas concentrações salinas as moléculas tendem 
a migrar para as paredes do material do frasco ou para a superfície da matriz, 
prejudicando a etapa de extração, representando o máximo em 5 g que 
também é observado nas 3 superfícies individuais desses analitos. Portanto, a 
partir destes estudos e como o único a apresentar legislação é o 4-OC, foi 




Figura 17 - Planejamento Doehlert para a otimização entre tempo de extração 
e quantidade de sal. 
 
(FONTE: AUTORIA PRÓPRIA, 2016). 
*Condições da TF-SPME: Concentração de 600 µg/L para EtP e 4-OC, 300 
µg/L para BPA e 4-MBC e 100 µg/L para TCC, volume de amostra de 1,5 mL, 
tempo de dessorção dos analitos de 20 minutos e solvente de dessorção 
ACN/MeOH (1:1) com volume final de 300 µL. 
 
5.3 Parâmetros de Mérito 
 As curvas de calibração foram construídas baseando-se nas faixas 
lineares, apresentada na Tabela 5, onde os analitos foram extraídos e em 
seguida, dessorvidos, sendo a injeção realizada no HPLC para separação e 
detecção no DAD. A partir disto, o método analítico proposto neste trabalho foi 
avaliado através dos parâmetros de mérito apresentados na Tabela 5 a seguir, 
sendo os dados das curvas obtidos no software Origin 8.0, e o limite de 




Limite de Detecção: LOD = 
3 x Desvio Padrão
Coef.  Ang.  da Reta
 
 
Limite de Quantificação: LOQ = 
10 x Desvio Padrão
Coef.  Ang.  da Reta
 
 
Tabela 5 - Valores obtidos para LOD, LOQ, faixa linear e coeficiente de 
correlação para o método, para determinação de contaminantes emergentes 
em amostras de rio. 
(FONTE: AUTORIA PRÓPRIA, 2016). 
 A partir dos dados obtidos, todos os coeficientes r2 apresentaram valores 
maiores do que 0,99, sendo satisfatórios, pois indicam uma linearidade 
proporcional entre as concentrações dos analitos e a área obtida pelos 
cromatogramas gerados no HPLC-DAD. Analisando-se os LOD e LOQ para 
todos os analitos, observa-se que apresentaram valores relativamente altos, 
principalmente para o 4-octilfenol, que apresentou um valor igual a 27 µg/L pelo 











Etilparabeno 10 30 30 - 300 
y= 43,503 x + 
747,38  
0,9992 
Bisfenol A 5 15 15 - 150 
y= 136,93 x + 
740,29 
0,9996 
Triclocarban 2 5 5 - 50 






16 50 50 - 250 
y= 214,7 x - 
6496,4  
0,9967 
4-octilfenol 27 80 80 - 400 





máximo permitido igual a 0,01 µg/L. Isto pode estar relacionado a 
instrumentação utilizada, sendo o HPLC-DAD, e para corrigir isto e diminuir 
estes limites, seria ideal a utilização de outro equipamento que apresente uma 
maior detectabilidade, como LC-MS ou LC-MS/MS. 
 Para os parâmetros de precisão (RSD) e ensaios de recuperação 
(REC.), foi realizada a aplicação do método na amostra de água do Rio Quiriri, 
onde não foi detectada a presença dos analitos no branco da amostra, 
podendo estar em concentrações abaixo dos limites de detecção obtidos pelo 
método. Os dados obtidos encontram-se na Tabela 6 abaixo:  
Tabela 6 - Parâmetros de precisão e ensaios de recuperação na amostra do 
Rio Quiriri. (ND = nada detectado). 
(FONTE: AUTORIA PRÓPRIA, 2016). 
 Através das fortificações realizadas, foram encontrados valores 
satisfatórios, pois foram utilizados diferentes pentes e mesmo assim a precisão 
apresentou resultados menores ou igual 6%. Para os ensaios de recuperação a 
faixa estendeu-se de 85 a 130%. Para o EtP, BPA, TCC e 4-OC as 
recuperações obtidas foram boas, entretanto para o 4-MBC a recuperação de 
130% pode ter sido ocasionada por alguma diferença nos pentes, sendo uma 
maior quantidade de analito extraída, alcançando-se um valor de área maior do 
que em relação ao teórico obtido na curva de calibração. Nas Figuras 18,19 e 










Etilparabeno ND 100 85 6 
Bisfenol A ND 50 95 6 
Triclocarban ND 16 99 5 
Metilbenzilideno-
cânfora 
ND 50 130 4 
4-octilfenol ND 100 112 3 
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amostra (em cor vermelha) e a fortificação dos analitos (em cor preta) em 
diferentes comprimentos de onda, sendo na Figura 17 apresentado para o 
bisfenol A e o 4-octilfenol em 226 nm, na Figura 18 para o etilparabeno e a 
triclocarban em 257 nm, sendo a segunda apresentada neste comprimento de 
onda apenas para comparação, e na Figura 19 para o 4-metilbenzilideno 
cânfora em 298 nm. 
Figura 18 - Cromatograma comparativo entre o branco da amostra de água do 
Rio Quiriri em cinza e a fortificação para Bisfenol A e 4-Octilfenol em preto, 
acompanhados em 226 nm. 
 
(FONTE: AUTORIA PRÓPRIA, 2016). 
Figura 19 - Cromatograma comparativo entre o branco da amostra de água do 
Rio Quiriri em cinza e a fortificação para Etil Parabeno e Triclocarban em preto, 
acompanhados em 257 nm. 
 
(FONTE: AUTORIA PRÓPRIA, 2016). 
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Figura 20 - Cromatograma comparativo entre o branco da amostra de água do 
Rio Quiriri em cinza e a fortificação para 4-Metilbenzilidêno Cânfora em preto, 
acompanhado em 298 nm. 
 

















 O método analítico desenvolvido neste trabalho demonstrou bons 
resultados para a extração dos cinco analitos, sendo limites de quantificação, 
limites de detecção, coeficiente de correlação linear, precisão e ensaios de 
recuperação confiáveis. 
 A cortiça utilizada neste estudo apresentou boa eficiência para extração 
dos compostos estudados sendo utilizada como fase extratora para a técnica 
de microextração em filme fino.  Além disso, por ser um recobrimento 
biodegradável, renovável e de grande disponibilidade, gera uma menor 
quantidade de resíduos causando menor impacto ambiental, portanto visa a 
química analítica verde. 
As otimizações ocorreram de forma rápida e competente tanto para 
extração quanto para a dessorção. A etapa de extração efetuou-se em um 
período de 3 horas, entretanto com o uso do sistema de 96-well plate foi 
possível realizar até 96 extrações simultâneas, o que garantiu uma frequência 
analítica alta de aproximadamente 2 minutos por experimento. Para a etapa de 
dessorção o tempo foi relativamente curto, de 20 minutos, sendo a frequência 
analítica de 12,5 segundos por experimento. 
A corrida cromatográfica realizada no HPLC-DAD apresentou um tempo 
de 28 minutos em um gradiente de água e acetonitrila. A partir dos parâmetros 
obtidos, obteve-se resultados confiáveis, entretanto, os limites de detecção 
apresentaram valores altos, bem como o 4-octilfenol que possui legislação, 
obteve-se um valor acima do permitido. Para corrigir esse obstáculo, estudos 
estão sendo realizados em um cromatógrafo líquido acoplado ao espectrômetro 
de massas, a fim de diminuir estes limites. 
 Baseado nestes princípios, o método de microextração em filme fino 
com a cortiça como fase extratora e uso do sistema de 96-well plate 
apresentou boa eficiência para a extração dos contaminantes emergentes 
presentes neste trabalho, representado uma expectativa para o controle destes 
compostos em rios e lagos que apresentam uma grande periculosidade aos 
organismos vivos e ao ecossistema. 
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